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Zahnschaden stellen eine der haufigsten Komplikationen in der Andsthesiologie dar. In
retrospektiven Studien variiert die Inzidenz zwischen 1:1000 und 1:6000. Allerdings ist von
einer hohen Dunkelziffer auszugehen. In einer prospektiven Studie mit perioperativem
Check durch einen Zahnarzt wurde eine Inzidenz von 25% beschrieben.
Intubationsschéden betreffen vor allem die oberen Schneidezdhne. Sie kdnnen verletzt
oder gar ausgehebelt werden, wenn das Laryngoskop falsch als Hebel angesetzt wird,
anstatt damit lediglich den Unterkiefer zu subluxieren.
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H&ufig sind auch zahngesunde Patienten befroffen, o= mTimmizmzmmmssmsmmee s
Zahnschdden im Rahmen der Andsthesie verursachen e 2
nicht nur unnodtige Kosten fUr Administration und Pat!entm ver_lle_[t el
Regressanspriche. Sie kdnnen auch zu einer Knie-OP drei Zahne
funktionellen, dsthetischen und emotionalen
BeeintrGchtigung  des  Patienten  fOhren.  Zur
Vorbeugung von Sch&den kann ein Zahnschutz
benutzt werden. Diese kommen allerdings selten zum
Einsatz (<2% der Intubationen). Ein h&ufiger Grund ist
sicher die BefUrchtung des Andsthesisten, dass durch
den zusatzlichen Fremdkérper im Mund die tracheale

hitp://www.bild.de/news/lesereporter/lesemeporter/

Intubation wegen der Sichtbehinderung auf Epiglottis afientir-verieri. bekkrie-op-chohariehine-

und Stimmritze erschwert ist. SRR Rt

In Zusammenarbeit mit der Universitdt Zirich haben wir ein zahnschonendes
Laryngoskop entwickelt. Es besteht aus einem modifizierten Macintosh-Spatel mit
integrierbarem Zahnschutz. Das Zahnschutz Device aus Polyamid besteht aus einer
Reihe von Pins auf einer zweigliedrigen Schiene. Kommt es wdhrend der Intubation zu
einem Zahnkontakt und unnatUrlichen Druckkréften rastet der betroffene Pin in eine
tiefergelegene Position ein, um den Druck von den oberen Z&hnen zu entlasten. Dabei
erhdalt die Person, die die Intubation ausfihrt, ein Audio-Feedback, so dass diese Uber
die inadé&quate Druckanwendung auf die obere Zahnreihe informiert wird.

Der zahnprotektive Block kann zu kompetitiven Kosten hergestellt werden und ist
sinnvollerweise als Einmalprodukt anzuwenden.
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Il. Evaluation gegen Wettbewerbskriterien

Von den Schaden, die im Zusammenhang mit dem
- | Atemwegsmanagement  auffreten  kdnnen, sfehen  Zahnschaden
| haftungsrechtlich an erster Stelle. In Deutschland werden > 200 Tsd.
Inlubationen/Jahr im stationéren Bereich durchgefUhrt. Weltweit sind es
etwa 50 Millionen intubationen/Jahr. In den USA ist es die dritthdufigste
medizinische Prozedur. Die Zahl der jGhriich von Intubationsschaden
betrofienen Patienten Ubersteigt konservativ kalkuliert die Zahl von 500 sd.
| Patienten. Zahnsch&den durch die Intubation stellen zwar bei
Risikokonstellaiion ein typisches AndGsthesierisiko dar und sind Teil der
Aufklarung. Gieichwohl belasten sie das Arzt-Patientenverhdlinis. Nicht
selten sind auch zahngesunde Pafienten ohne vorhersehbares Risiko
petroffen. Die Meinung der Autoren ist hier klar: Das darf nicht passieren.
Gerade diese Zahnschdden sind eigentlich . vemeidbar. Obwonhi
| Produkte zur Pravention eines Zahnschadens verfigbar sind, werden diese

| in der alltaglichen Praxis selfen benuizi. Die Grinde nierfUr sind vielfaltig.
| Ein Nachfeil eines jeden Zahnschutzes liegt darin, dass er die Sicht auf die
| Epiglottis und die Stimmriize behindert und die tracheale Intubation
erschweren kann. Das Einbringen eines Zahnschuizes erfordert zudem ein
|| zusatzliches Maneuver wahrend der Intubationsprozedur und verlangert
| diese unndtig. DarUber hinaus ist das Problembewusstsein den Zahnschutz
betreffend innernalb der Profession nicht sehr ausgepragt.
Im Gegensatz zv den handelsiblichen Systemen zur Prévention eines
Intubationsschadens bietet unsere Ldsung eine Reihe von Vorteilen. Durch
die oUndische Integration des Zahnschutzes in den Laryngoskop-Spatel
bestent freie Sichi auf die Stimmlippenebene. Das zusdizliche Maneuver
des Einbringens eines Zahnschutzes entfailt. Der Auslésemechanismus
wurde Ober die Konstrukiion des Zahnschutzblocks sc konfiguriert, dass es
|| bei Kraften, die jenseits der natirichen Kaubewegungen liegen (> 20
|| Newton} zu 2inem Absenken der Kontakifldche kommt und unmittelbar
| Apstand zum betrefianden Zann geschaffen wird. Ein einzigartiges Feature
| ist das soforiige Audio-Feedback an den Andsthesisten durch ein deutlich
| horbares Klick-Ger&usch, dass der Mechanismus ausgeldst hat.
Aus unserer Sicht hat das zahnschonende Laryngoskop daher eine hohe
Praxisrelevanz und einen hohen Nutzen fUr die Paiientensicherneit.

o Sektoribergreifend/Interprofessionell:

Das zahnschondende Laryngoskop ist insofern interprofessionell und
sektoreUbergreifend, als dass die Inlubation auch von Nicht-Andsthesisien
| durchgefihrt wird. Wir denken hierbei etwa an die Intubation auf der

| internistischen intensivstation oder in der praklinischen Versorgung.

o Originalitat

Es handelt sich bei dem zahnschonenden Laryngokoskop um eine
Erfindung und ein neuartiges Konzept der Zahnprotektion im Rahmen der
Intubation. Die erfinderische Tiefe und Neuartigkeit des Konzepts wurde
durch die Annahme der Patentschrift durch die WIPO bestatigt. Die
Publikationsnummer ist WO 2019015944,

Durch die Integration des Zahnschuizblocks in den Laryngoskopspatei
besteht wenig Aufwand fir die Umsetzung. Die routinemassige Intubation
mit integriertem Zahnschuiz hat daher das Potential das
Problembewussisein innerhalb der Andsthesiewelt positiv zu beeinflussen.
NatUrlich kann der Zannschutz nicht jeden Zannschaden verhindern, wir
versprechen uns allerdings eine deutiiche Reduktion mit hohem Nuizen fOr
die Patientensicherheit und das Arzt-Patientenverhditnis.

Das zahnschonende Laryngoskop existiert als Modell in Form von
Kunststoffprototypen aus dem 3D-Drucker. In mechanischen Tests an den
Prototypen am Fraunhofer-Institut fir Werkstoffmechanik WM in Freiburg
konnten wir die erfolgreiche Umsetzung des Konzepts (keine
Krafteinwirkung  jenseits  der  natrlichen  Kaukréite)  erfolgreich
demonstrieren. Gegenwdrtig sind wir in Lizenzierungsverhandlungen mit
| einem Medizinprodukiehersteller. Die Zulassung als Medizinprodukt wird
angestrebr.
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Die Patentschrift zum zahnschonenden Laryngoskop ist veréffentlicht und
einsehbar. Das bisher erhaltene Feedback von Andsthesisten (Umfrage
unter 118 Andsthesisten) ist sehr positiv. Uber 80% der Andsthesisten
bewerten die Produkiidee als innovativ oder sehr innovativ.






